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Pentru continuarea activitatii la compartimentul Sterilizare este necesara
incheierea unui contract de sercice cu posibifitauade prelungite prin act aditional
pentru sterilizatorul cu oxid de etilena 3M STERI VAa, m perioaO a01.07.2019-
31.12.2019, cod CPV 5042t200-4 .

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora
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Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie
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Pret aprox : 970 lei + TVA / luna \ A
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CAIET DE SARCINI

PENTRU SERVICE STERILIZATOR CU OXID DE ETILENA 3M STERI VAC

Activitatea de service reprezinta efectuarea tuturor operatiunilor prin care dispozitivelrmedicale sunt intretinute si rerparate astfel incat sa functioneze la parametrii optimi.Interventiile care se vor executa:

- interventii planificate - operatiuni executate la termene stabilite conform cerintelor dirdocumentatia tehnica a prodttcatorului in functie de numarul orelor de functionare si uzuridispozitivului medical ;- interventii corective - exer:utate la cererea beneficiarului ori de cate ori apare un defect irfunctionarea echipamentului silu o stare de nefunctionare in parametrii in vederea remedierdefectiunilor accidentale apartlte, inlocuirea p[i"ror sau pentru corectarea paranretriror drfunctionare.
- interventii preventive - exercutate la cererea beneficiarului fara a exista o stare de defect sarnefunctionare in vederea inlocuirii anumitor piese a caror uzuta a fost constatata anterior sarrepararii unor componente"

Asigurarea functionarii la plarametrii nominali ai echipamentului - intretinerea planificata sarprogramata
Acest lucru se 

-realizeaza prin efectuarea tuturor operatiunilor prevazute in documentatiitehnica furnizata de firma producatoare a echipamentului medical prin care dispozitiveler medicalrsunt intretinute astfel incat sa functioneze in parametrii optimi.ln acest sens se au in rredere acele operatiuni care se efectueaza in cadrul intretinerplanificate (revizii tehnice) in cclnformitate cu normele producatorului si conditiilor de utilizare al(instalatiilor nucleare din autorizallia de utilizare si prevederilor legale in vijoare.Tot din aceasta categorie rsunt si operatiile specifice efectuate pentru emiterea de buletine dracceptanta in conformitate cu prevederile din autorizatia de utilizare a echipamentului medlical.

Operatiuni generale:
- curatarea partilor componetrte ale echipamentului (altele decat cele ce sunt executate de catrroperator)
- controlul si eventual o noua reglare a aparatului- inlocuirea partilor componente ale aparatului pe care producatorul le recomanda a li inlocuitrperiodic
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Operatiuni mecanice :- verificarea si regrarea partiror mecanice afrate in miscare- eliminarea jocurilor la partile mecanice- curatarea si gresarea partiror mecanice afrate in miscare

Operatiuni la partea electrica si electronica :- verificarea tensiunilor de alimentare- verificareaconexiunilorelectrice
- verificarea cablurilor de m€tsa- curatarea placilor electronioe (daca este cazul), precum si a altor componente- verificarea functionarii motoarelor ,',-
- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc- verificarea componenteror irneumatice (acoro unde este cazur)

Remedierea tuturor defectiurrilor de.pistate in timpul intretinerilor periodice, a reviziilor tr-.hnice sara oricarei lucrari planificata sau neplanificata.lntervJr"r. ou timp ra .:r;; ,u efectueaza operatiire me
:H ,Til1ililir.jfii.:e 

sa rie cele imputu r* Lcomandate de catre rirma producatoare ;

Depanarea echipamentutui in cazde defect - intretinerea corectiva si preventiviDepanarea echipamentului in caz de defect ,u ,u face la ,"li"itrr", beneficiarului seru in urmiconstatarilor efectuate in urma iactivitatilor o" intr"tinlre, ori de cate ori este necesar , fara cossuplimentar din partea beneficiarului pentru manopera, cu exceptia contravalorii pieselor inlocuite. lrcazul in care se impune remedierea defectiunilor la sediul executanlului (din motive tehnice)predarea in custodie la executant se va face pe baza de proces 
""i[rr, semnat de catre ambelrparti.

Termen de executie

comunicar"r',#;'.,*,:X'Hl'.,,1ir,i3'r'"1il113,,,?"^"riciarului va ri de maxim 72 de ore de ri

Cerinte :

d:,tJ"J'i',l;::1ffiffifl:T,:fi::[:li,:, verificarire tehnice periodice conform prevederiror

- efectuarea reparatiilor accidentale doar cu utitizarea de piese originate si aducerea
:[:#Xi'J.la 

parametri tehnici de functi"n"r" arpa-Lparatie confoni cartii tehnice a
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- dupa verificarile tehnice periodice, reparatiite accidentale sau interventiite corective se vorface probe functionale si 
"" 

ro."liu"r" i"po".t" o" r"rificare tehnica cu specificareafunctionarii aparatetor in parametrii tehnici d;;";rmanta impusi;
- furnizarea de piese de schimb si componente, pe baza de comanda ferma din parteabeneficiarului

o"t::f,"0;,T1il:?T;,':,ilii::,il1;"fl;fl"'arutui - 72 oreprus termenu! de rivrare a pieseror
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