Caiet de sarcini 
Specificatii tehnice
Sonda liniara pentru Doppler vascular periferic


Cantitatea solicitata: 1 bucata

	Sonda liniara trebuie sa fie compatibila cu ecocardiograful VIVID T8, care se afla in dotarea Institutului de Boli Cardiovsculare Timisoara.
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